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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2022  

PROCESSO Nº º 121/2022 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

A Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda, inscrito no CNPJ nº 04.889.013/0001-14, com sede 

na Rua Alzira Fernandes de Souza nº 76, Bairro Sion Mansões, Cep: 36.404.315 Conselheiro Lafaiete-MG, por 

intermédio de seu representante legal o Sr. Aldo Carlos Henriques Baeta, portador da CI nº M9208004 e CPF 

nº 028.879.236-09, vem, respeitosamente à presença de V. Sa., com fulcro no art. 41, §2º, da Lei n. º 8666/93 

e item 22 do edital, apresentar IMPUGNAÇÃO ao Edital da presente licitação, pelas razões de fato e de direito 

a seguir expostas: 

 

O objeto da presente licitação é “a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de preços 

para futura e eventual aquisição de tiras reagentes de medida de glicemia capilar para portadores de diabetes 

e para utilização nas Unidades Básicas de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. ” 

 

Contudo, da análise do edital, foram encontrados alguns pontos que restringem a competição, 

impossibilitando a participação de quase todos os licitantes, sendo que se o edital for retificado, não 

prejudicará a qualidade do produto e será assegurada a ampla competição, conforme abaixo demonstrado. 

 

 

I – DAS RAZÕES PARA RETIFICAÇÃO DO DESCRITIVO DO EDITAL 

 

A - DO DIRECIONAMENTO PARA MARCA “ON CALL PLUS” 

O edital exige, em seu item 1, requer que as fitas/tiras reagentes sejam compatíveis com o glicosímetro 

modelo ON CALL PLUS, sem qualquer justificativa técnica ou jurídica: 

 
 

Ocorre que tal disposição, ao direcionar a marca acima mencionada, vai contrário a lei de licitações e a praxe 

de mercado, em que as tiras de glicemia são adquiridas de fornecedor que disponibiliza, sem ônus, os 

monitores de glicemia compatíveis com suas tiras, não existindo no mercado compatibilidade entre marcas 

modelos.  

 

Qualquer empresa licitante, com produto que atenda o disposto no edital – tiras de glicemia - deve ter a 

oportunidade de participar deste processo licitatório. Vale dizer que esta Impugnante, por exemplo, conta 
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com responsável técnico na região para dar suporte ao treinamento e manutenção dos equipamentos 

disponibilizados, demonstrando que não há motivo para se direcionar a compra pública. 

 

Os termos de tal edital, faz com que somente tal marca seja aceita neste Órgão, restringindo todo 

procedimento licitatório com esse objeto, sem qualquer razão fundamentada ou amparada legalmente, 

pois a entrega do equipamento é responsabilidade da empresa vencedora e prática comum dos processos. 

 

No mais, solicitar produto de determinada marca é vedado pela lei de licitações que dispõe: 

 

“Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:  

I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações 

técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, 

assistência técnica e garantia oferecidas;  

(...) 

§ 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda:  

I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;” 

 

Verifica-se que a regra determina a vedação pela indicação de marca, assim, o presente edital viola 

claramente a lei 8666/93. 

 

Lembramos que a indicação de marca e/ou modelo, por se tratar de exceção, seria possível apenas em caso 

de padronização. No entanto, não é o que se observa no caso em tela, pois não houve um processo 

administrativo específico para esse fim. 

 

A Padronização é um procedimento complexo e deve ser decretada por autoridade de mais elevada 

hierarquia, bem como deve ser instaurado processo administrativo para tal objetivo, o qual deve observar 

os princípios da Isonomia e Vantajosidade.  

 

Caso tal procedimento ocorra, é indispensável que seja dado conhecimento aos interessados da abertura de 

procedimento de Padronização, pois estes devem ser ouvidos, bem como os órgãos de classe, sindicatos e 

representantes dos usuários. 

 

Havendo a padronização, caso se identifique a indicação de marca e/ou modelo, tal decisão deve ser 

motivada, conforme ensina Marçal Justen Filho: 

 

“A decisão pela padronização e a escolha de um certo produto (projeto ou tecnologia etc.) 

deverão ser devidamente motivadas, tendo por critério fundamental a vantagem para a 

Administração. Trata-se de vantagem em sentido concreto e definido. Deverá avaliar-se o 

benefício econômico direto e as vantagens indiretas provenientes da padronização.” 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 15ª edição, 2013, pag. 213. 

 

No caso em tela, pode ser afirmado que a existência de determinada marca não traz qualquer benefício 

para o Erário, já que existem no mercado inúmeras empresas aptas a fornecer tiras de glicemia de similar 

qualidade. 
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Sr. Pregoeiro, a característica do produto indicado no edital não possui qualquer diferencial que respalde o 

direcionamento, não havendo qualquer fundamento técnico que justifique a preferência pelo produto 

indicado no edital. 

 

O mestre Hely Lopes Meirelles trata a questão em sua obra Licitação e Contrato Administrativo: 

 

“O que o princípio da igualdade entre os licitantes veda a cláusula discriminatória ou o 

julgamento faccioso que desiguala os iguais ou iguala os desiguais, favorecendo a uns e 

prejudicando a outros, com exigências inúteis para o serviço público, mas com destino certo a 

determinados candidatos.” (grifamos) 

 

Assim, não pode todo o ato licitatório ter sua eficácia frustrada por uma desnecessária exigência que é 

meramente restritiva e não apresenta nenhum benefício adicional, fazendo com que tão respeitada 

empresa não possa participar da presente licitação. 

 

Sobre o tema, o entendimento do Tribunal de Contas da União é: 

 

“4. [...] inobservância ao disposto no inciso I do § 7º do art. 15 e § 5º do art. 7º da Lei 8.666/1993, 

ou seja, indicação de marca no objetivo da licitação, já foram em diversas oportunidades 

apreciados por este Tribunal que, [...] já deliberou no sentido de que a indicação de marca como 

parâmetro de qualidade pode ser admitida para facilitar a descrição do objeto a ser licitado, 

desde que seguida das expressões, ou equivalente, ou similar, e, ou de melhor qualidade. (AC-

2401-49/06-P, AC-2406-49/06-P). 5. Cabe, ainda, ressalvar que esta Corte já deliberou no 

sentido de que, na hipótese de a entidade se ver obrigada a utilizar no edital marca de algum 

fabricante, deve ser tão somente a título de referência, para não denotar exigência de marca, 

por maior que seja sua aceitação no mercado, ante a vedação constante do inciso I do § 7º do 

art. 15 e do inciso I do art. 25 da Lei Licitatória (decisão 130/2002-TCU-Plenário e acórdão 

1437/2004-TCU-1ª Câmara). 

6. Evidentemente que a imposição de determinada marca nas aquisições promovidas pela 

Administração deve estar sempre acompanhada de sólidas razões técnicas. Modo contrário, 

e nos termos da Lei de Licitações, estará representando direcionamento irregular da licitação 

e limitação não razoável do universo de fornecedores. (AC-2300-46/07-P    Sessão: 

31/10/07    Grupo: I    Classe: VII    Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues - FISCALIZAÇÃO – 

REPRESENTAÇÃO) (destacamos) 

 

Portanto, acompanhando a posição do Tribunal de Contas da União, não há razão para mantença da restrição 

contida em edital, uma vez que não há qualquer razão técnica ou vantagem ao erário que a respalde. 

 

Como sabido, a licitação deve buscar o maior número de participantes, estimulando a concorrência, tendo 

em vista que a Administração só tem a ganhar ao receber diversas propostas, de onde certamente surgirá 

aquela mais interessante e vantajosa para o erário e para toda a coletividade.  

 

Os Tribunais de Contas e a população esperam da Administração Pública licitações altamente competitivas 

que possibilitem ampla disputa entre diversos concorrentes, trazendo aos usuários produtos de qualidade a 

preços justos.  
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Ainda, resta comprovado que o presente edital fere o objetivo maior de um procedimento licitatório, que é 

possibilitar a participação do maior número de interessados possível, a fim de que a Administração consiga, 

com tal competitividade, obter o melhor negócio. 

 

Verifica-se que a manutenção do presente edital caracteriza violação dos princípios da Legalidade, da 

Impessoalidade, da Isonomia e da Vantajosidade, aqui aplicáveis pela expressa previsão legal da Lei 

8666/93, maculando de vício de nulidade o presente processo licitatório. 

 

Neste sentido dispõe o artigo 3º da Lei 8.666/93: 

 

“Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia 

e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em 

estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. 

 

§ 1º - É vedado aos agentes públicos: 

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências 

ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. (...)” (grifou-se) 

 

Destaca-se, ainda, o artigo 7º da lei de licitações, a qual determina que não deverão ser impostas restrições 

ao caráter competitivo da licitação: 

 

 “Art. 7º. As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão 

ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência: § 5º. É vedada a realização 

de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, 

características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente 

justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o 

regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.  

 

 

B – DA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA AMBULATORIAL E HOSPITALAR – CUIDADOS ADICIONAIS 

 

Conforme se verifica, o edital afirma o uso ambulatorial/ hospital, mas não menciona no descritivo 

do edital a exigência de química enzimática, pois no mercado existem tiras baseadas na química oxidase e 

nas derivações da química desidrogenase. 

 

A química Oxidase - utilizada no equipamento escolhido, ou seja, On Call Plus, possui baixa 

estabilidade, sendo que suas tiras oxidam e por isso, a embalagem de tiras, após aberta, tem validade de 

apenas 3 meses. Já a química desidrogenase é a mais indicada para unidade hospitalar, por exemplo. 

 

Importante destacar que existem vários glicosímetros e fitas para teste disponíveis no mercado que 

atendem quanto a química desidrogenase, assim, não se tem a intenção de restringir a participação de 

fornecedores, mas apenas de atender as necessidades com a química desidrogenase pela mesma possuir 

maior precisão e por melhor se adequar a prática domiciliar e assistencial hospitalar.  
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Corroborando com o alegado, segue decisão proferida em outro processo licitatório, em que o setor 

técnico fundamentou a necessidade e preferência por tal química: 

 
 

 

Como bem destaca a decisão acima, proferida pelo Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, a 

opção pela química glicose desidrogenase (GDH), em detrimento da glicose oxidade (GOD) pode ser 

justificada pela comprovação de uma maior precisão nos resultados aferidos com a primeira.  

 

Abaixo demonstramos entendimento de outro órgão sobre o tema: 
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Assim, para que se garanta a qualidade das tiras de glicemia a serem adquiridas e usadas em 

ambiente ambulatorial e hospitalar, é necessário que seja incluída a exigência por tira de glicemia 

DESIDROGENASE. 

 

 

C- DAS POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS MENCIONADAS NO EDITAL  

 

Quanto às substâncias que podem causar interferências nos testes de glicemia realizados com as tiras 

teste ora licitadas, esta respeitada Prefeitura em seu edital exigiu dos produtos “sem interferência com 

ceftriaxona ou galactose”. 

 

Cabe esclarecer que todos os sistemas de monitorização da glicemia, independentemente da química 

utilizada, apresentam limitações de uso e interferências de substâncias nos resultados. Para o uso seguro 

destes sistemas, é fundamental seguir as recomendações de uso. A utilização destes sistemas 

desconsiderando as instruções de uso de cada fabricante, presentes em bulas e manuais, pode resultar em 

falhas no tratamento e riscos à saúde dos pacientes. 

 

A Ceftriaxona é um antibiótico (cefalosporina) de terceira geração, de amplo espectro e com 

atividade contra as bactérias Grampositivas, Gram-negativas (por exemplo, o S. pneumoniae, H. influenzae, 

Staphylococcus, S. Pyogenes, E. coli, Klebsiella sp). 

 

Sua administração é via endovenosa ou intramuscular, sempre administrada por um profissional da 

saúde, podendo ser uma fonte de interferência com os sistemas de monitorização da glicemia Accu-Chek® 

Active, causando resultados baixos da glicemia, interferência esta relatada em bula desde de sempre. 

 

Ocorre que tal situação é perfeitamente contornável, visto que os pacientes afetados são 

monitorados por profissionais de saúde, em hospitais ou centros de saúde ou por médicos em seus 

consultórios. 

 

A interferência ocorrerá somente quando a ceftriaxona for administrada de forma endovenosa, nas 

doses: 

• 1 grama a interferência poderá ocorrer até 1 hora pós a administração 

• 2 gramas a interferência poderá ocorrer até 4 horas pós a administração 

 

Por fim, referida interferência que frisa-se encontra-se expressa na bula do produto Accu-Chek® 

Active, ocasionará um resultado em falso baixo, jamais levará a doses errôneas de insulina. Lembrando ainda, 

que todos os monitores de glicemia hoje comercializados no mercado possuem algum tipo de interferente. 
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Sobre a galactosemia, a química presente no produto Accu-Chek® Active interfere com galactose e 

tal informação também consta em bula, porém, como já mencionamos todos os produtos interferirão com 

alguma substância. No entanto, as equipes técnicas de posse das bulas dos produtos devem administrar essa 

realidade, que ocorre em testes de diagnóstico e até mesmo no efeito de medicamentos administrados 

concomitantemente. 

 

No caso da galactosemia, através do sangue colhido, pode ser feito um estudo o qual demonstra a 

ausência ou deficiência da uridil-tranferases ou níveis elevados de galactose-1-fosfato nas hemácias. E, 

considerando que há todo um procedimento para diagnóstico clínico desta doença, o risco é mínimo, fato 

esse consolidado, haja vista que após mais de uma década de comercialização no Brasil, nunca houve 

qualquer ocorrência com os produtos da linha Accu-Chek®. 

  

Aqui cabe reforçar que o produto que vamos cotar é da marca Roche que é uma empresa seria no 

mercado, que dispõe em sua bula todas as possíveis interferências de seus produtos, assim cabe ao setor 

de gerenciamento de riscos analisar as interferências e consequentemente aplicar os protocolos técnicos 

para minimizar eventuais riscos, não havendo, portanto, respaldo técnico para inserir tais exigências no 

edital, que resultam somente na exclusão de licitantes, ferindo ainda, o princípio da isonomia, pois como 

informado todos os sistemas de medição de glicemia interferirão com alguma substância. 

 

Importante chamar a atenção para o fato de que os produtos a serem adquiridos por este Órgão que 
devem ser verificadas todas as características, especialmente as que possuem relevância na pandemia Covid-
19 e no surto de H3N2 que estamos vivenciando no momento. 
 

Vale dizer que, mesmo não constando no Edital, o produto que possui interferência com 
medicamentos de uso comum (analgésicos e antitérmicos), possuem grande impacto, podendo ocasionar 
prejuízos aos pacientes e usuários, pois tais medicamentos estão cada vez mais presentes no cotidiano. 
 

Os medidores de glicose fornecem uma análise rápida dos níveis de glicose no sangue e permitem o 

manejo de transtornos hipoglicêmicos e hiperglicêmicos com o objetivo de ajuste de glicose a uma faixa 

normal, dependendo do grupo de pacientes. 

 

Os monitores portáteis de glicose são utilizados, atualmente, por uma população diversa de 

pacientes, representando todas as idades e condições médicas. Como com qualquer dispositivo médico, os 

medidores de glicose têm limitações. A confiabilidade dos resultados pode ser afetada pelos efeitos 

ambientais.  Uma variedade de fatores pode afetar os resultados do medidor de glicose, incluindo técnica do 

operador, exposição ambiental e fatores clínicos do paciente, como medicação, oxigenoterapia, anemia, 

faixa de hematócrito, hipotensão e outros estados patológicos.  
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Uma variável de grande relevância é a medicamentosa, vários são os medicamentos que podem 

interferir nos resultados dos TLR de glicose; visto que em nosso meio, a automedicação é bastante comum, 

este é um interferente bastante importante. 

 

Segundo os guias de conduta nacionais e “internacionais”, dentre os medicamentos que podem 

causar interferências, atualmente os analgésicos e anti-inflamatórios são os de grande preocupação, por 2 

motivos, primeiro, porque são de grande necessidade na dinâmica dos quadros de saúde, principalmente 

na situação “pandêmica” em que se encontra o mundo e, segundo, para países em desenvolvimento como 

o Brasil, onde a automedicação é muito elevada, esta interferência passa a ser de grande preocupação. 

 

Levando em consideração que a hiperglicemia precisa ser rapidamente diagnosticada e administrada, 

uma vez que a hiperglicemia prolongada pode levar a desidratação, distúrbios metabólicos e complicações 

cardiovasculares a longo prazo. A American Diabetes Association (ADA) e a Associação Brasileira de Diabetes 

(SBD) recomendam a auto-monitorização da glicemia para pacientes com qualquer um dos tipos de diabetes 

como um componente-chave do programa de gerenciamento de doenças. 

 

Tanto pacientes como médicos precisam de certo nível de confiança nos resultados dos medidores 

de glicose,  os próprios operadores, também, podem, inadvertidamente, influenciar os resultados, por falha 

na técnica ou por uso de auto-medicações que são interferentes com o sistema de monitorização que fazem 

uso, com a opção, muitas das vezes e se automedicar, as informações quanto a dose e horários corretos de 

tomada da medicação e a informação quanto a possibilidade de interferência não estão disponíveis para 

estes indivíduos, o que se elevava grandemente o risco de interferência, risco este que se soma a um risco 

que a saúde (SUS) brasileira sobre todos os dias com as automedicações. Condições de saúde do paciente, 

medicações em uso e outros fatores metabólicos também podem afetar a qualidade dos resultados.  

 

Segundo o Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade (ICTQ), em 2019, no Brasil, 79% das pessoas 

com mais de 16 anos admitem tomar medicamentos sem prescrição médica ou farmacêutica. O percentual 

é o maior desde que a pesquisa começou a ser feita pelo Instituto (ICTQ). Em 2014, 76,2% diziam 

automedicar-se e em 2016, 72%.  

 

Os principais prescritores leigos e informais no Brasil são familiares, balconistas de farmácias, 

amigos, vizinhos e artistas de TV, sendo certo que dor de cabeça, febre e resfriado lideram os sintomas que 

levam as pessoas a tomar remédios por conta própria e os 2 medicamentos mais consumidos por conta 

própria pelos brasileiros são analgésicos e anti-inflamatórios. 

 

Estas informações respaldam a importância de se preocupar com as possíveis interferências destas 

classes medicamentosas com os TLRs de glicose. 

 

Desta forma, é imprescindível garantir que não haverão interferências disponibilizando aos 

pacientes um glicosimetro e suas tiras que não apresentem alterações nos resultados por uso destes 

medicamentos.  Visto que não é possível controlar os medicamentos administrados em domicílio, pois é 

elevado o risco de interferência sem o controle profissional, agravado ao fato destes medicamentos 

fazerem parte dos medicamentos que são distribuídos pelas Farmácias dos SUS. 

 

Vejamos algumas destas interferências: 

 

• Ibuprofeno (interferência a partir de 50mg/dL – 2,42mmol/L) 
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O ibuprofeno é um medicamento da classe dos anti-inflamatórios não esteroides (AINE), com ações 

anti-térmicas (contra febre), analgésicas (contra dor) e anti-inflamatórias. 

 

Vendido como droga única ou em associação com outros medicamentos, o ibuprofeno pode ser 

encontrado nas seguintes formulações:  comprimidos, cápsulas gelatinosas ou suspensão oral. Em 

comprimidos a dose diária total máxima é de 3200 mg (3.2 gramas), mas o recomendado é  não 

ultrapassar as 2400 mg por dia sem autorização médica, devido ao maior risco de efeitos colaterais.  

Em suspensão oral a dose máxima total por dia é de 160 gotas (800 mg). A dose máxima por dose é de 

40 gotas (200 mg), com um máximo de 4 doses por dia. 

• Acetaminofeno/ Paracetamol (interferência a partir – 8,0 mg/dL – 053 mmol/L) 

Acetaminofeno/ Paracetamol está presente em mais de 100 fármacos de venda livre. Os fármacos 

incluem preparações para crianças em líquido, comprimidos e cápsulas e, ainda, em diversas preparações 

para resfriados e tosse. Muitos fármacos prescritos também contêm paracetamol. Consequentemente, 

superdosagem de paracetamol é comum. É um dos campeões da automedicação. 

 

Segundo o “Up to Date e o Manual MSD” - O principal metabólito tóxico do paracetamol, imina 

de N-acetil-p-benzoquinona (NAPQI), é produzido no sistema enzimático do citocromo hepático P450; a 

glutationa depositada no fígado desintoxica este metabólito. Uma superdosagem esgota o depósito 

hepático de glutationa. Como resultado, NAPQI se acumula, causando necrose hepatocelular e, 

possivelmente, dano a outros órgãos (p. ex., rins e pâncreas).  

 

Teoricamente, doenças hepáticas decorrentes de álcool ou desnutrição aumentam o risco de 

toxicidade, pois as enzimas hepáticas prerrequisitadas aumentam a formação de NAPQI e a desnutrição 

(também comum em alcoólatras) reduz o depósito de glutationa hepática. No entanto, as doses 

terapêuticas de paracetamol para os pacientes alcoólatras não estão associadas a lesões hepáticas. Para 

causar toxicidade, a superdosagem oral aguda precisa ser em um total de ≥ 150 mg/kg (cerca de 7,5 g em 

adultos) em 24 h. 

 

Nos Estados Unidos uma formulação endovenosa de acetaminofeno projetada para uso em hospitais 

em pacientes maiores de 2 anos de idade foi associada a várias centenas de notificações de overdoses, 

incluindo várias dezenas de mortes, muitas em crianças. A maioria desses eventos adversos foi resultado 

de erros de posologia porque este fármaco é dosado em miligramas, mas administrado em mililitros. 

Como essas doses excessivas são iatrogênicas, há informações confiáveis disponíveis sobre o intervalo 

posológico e a dose total. É provável que as doses excessivas < 150 mg/kg não resultem em toxicidade. 

No entanto, o tratamento definitivo de uma dose excessiva de paracetamol não foi determinado e 

recomenda-se solicitar o parecer de um toxicologista ou do centro de controle de intoxicações. 

 

• Aspirina (interferência a partir 60mg/dL – 3,33mmol/L) 

O ácido acetilsalicílico (AAS) é um dos medicamentos mais consumidos em todo o mundo, com produção 

de cerca de 40 mil toneladas por ano. Sua origem é vegetal, obtido através da Salicilina, substância extraída 

da casca do Salgueiro. 

 

• Salicilato (interferência a partir 60mg/dL – 4,34mmol/L) 
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Salicilatos são um grupo de fármacos que atuam devido ao seu conteúdo de ácido salicílico, comumente 

utilizados na inflamação, antipirese, analgesia e artrite reumatoide. São ésteres dos ácidos salicílicos ou os 

ésteres salicilatos de um ácido orgânico. 

 

Segundo o “Up to Date e o Manual MSD” - A intoxicação por salicilatos pode causar vômitos, confusões, 

zumbido, hipertermia, alcalose respiratória, acidose metabólica e insuficiência de múltiplos órgãos. O 

diagnóstico é clinico, acrescentado pela medida das diferenças de anions, gasometria sanguínea arterial e 

níveis séricos dos salicilados.  

 

A ingestão aguda de >150mg/kg pode causar grave toxicidade. Comprimidos de salicilatos podem 

formar bezoares, prolongando absorção e toxicidade.  

 

A toxicidade crônica pode ocorrer após vários dias ou com mais de altas doses terapêuticas; é 

comum, frequentemente não diagnosticada, e mais grave que a toxicidade aguda. A toxicidade crônica 

tende a ser observada em pacientes idosos. 

 

A forma mais concentrada e tóxica de salicilato é o óleo de gualtéria (metilsalicilato, um componente 

de alguns linimentos e soluções utilizadas em vaporizadores quentes); a ingestão de < 5 mL pode matar 

uma criança jovem. Qualquer exposição deve ser considerada grave. Bismuto subsalicilato (8,7 mg 

salicilato/mL) é outra fonte inesperada de grandes quantidades de salicilato. 

 

Todas estas medicações são extremamente comuns, não só no uso doméstico, como automedicação, 

como também em ambiente hospitalar são bastante utilizadas, e atualmente, ainda mais, na situação 

“pandêmica” em que vivemos. Portanto são medicações utilizadas em casos de Infecção por SARs COV2 

(COVID19), ou na atual epidemia por “Influenza H3N2”, o que corrobora com a necessidade de exclusão 

desta possibilidade de interferente. 

 

Além disto, cabe ressaltar que não são apenas estes medicamentos que podem ter impacto em ambiente 

hospitalar ou profissional, como hospitais, Unidades básicas de saúde, prontos socorros e etc.  

 

Existe, ainda outro medicamento que pode levar a risco de interferência: 

 

• Dopamina 

As indicações principais da Dopamina estão relacionadas aos estados de baixo débito com volemia 

controlada ou aumentada (efeito beta adrenérgico). Pelo fato de essa droga vasoativa possuir, em baixas 

doses, um efeito vasodilatador renal, é também indicado em situações nas quais os parâmetros 

hemodinâmicos estejam estáveis, porém com oligúria persistente (efeito dopaminérgico). Ela pode, também, 

ser utilizada em condições de choque com resistência periférica, diminuída (efeito alfa adrenérgico). 

Medicação de grande uso em unidades de terapia intensiva. 

 

A maioria dos pacientes em tratamento grave por Infecção por SARs COV2 necessitaram de dopamina 

seja para os quadros clássico, seja nos quadros com as demais alterações. 

Por isso, chamamos a atenção deste D. Pregoeiro e a equipe técnica para estes outros interferentes que, 

no dia a dia, possuirão mais impacto do que os mencionados no edital, que são gerenciáveis, e devem ser 

levados em consideração para um resultado mais preciso. 
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D – DAS 4 AMOSTRAS DE SANGUE 

O produto “On Call Plus II” escolhida por este D. Órgão não realiza teste em sangue arterial e venoso, 

amostras essas que foram exigidas em edital, causando inclusive uma contradição, uma vez que o único 

produto escolhido pelo edital, não atende integralmente as exigências do mesmo. 

 

i) DIFERENÇA ENTRE SANGUE TOTAL E AS AMOSTRAS  

 

O Processo de Verificação de Glicemia Capilar com amostra de sangue retirada da ponta do dedo 

ou lobo da orelha é chamado de “Monitorização da Glicemia Capilar”. Neste sentido, o termo Capilar é 

utilizado visto que a amostra de sangue é extraída de uma punção superficial, portanto de um vaso sanguíneo 

muito pequeno - capilar.  

 

Existem várias diferenças bioquímicas nos diversos tipos de amostras, capilar, venosa, arterial e neonatal 

quando comparadas, que impactaram nos TLR de glicose, a saber: 

 

1. Concentração de hemoglobina, 

2. Volume de células  

3. Relação entre 1 e 2 (hematócrito) 

4. A quantidade de agua (viscosidade), 

5. Tensão de oxigênio, 

6. Níveis elevados de bilirrubina, 

7. Presença de anticoagulantes 

8. Presença de drogas intervenientes 

9. Presença de substancias endógenas intervenientes 

10. Diferenças na quantidade de glicose,  

 

Existem diferenças entre os métodos baseados em diferentes espécimes de sangue (ou seja, plasma 

venoso / sangue venoso / soro venoso / sangue capilar/sangue arterial/ plasma / arterial e neonatal); 

lembrando que os sistemas de verificação de glicemia capilar somente avaliam sangue total e o laboratório 

avalia soro ou plasma. 

 

Estudos tem demonstrado que a falta de insulina (em que um animal pancreatizado) mostra uma 

diferença na glicose arterial e venoso, que é extremamente pequena e que porem a injeção de insulina 

produz um aumento significante desta diferença. Como tal, a captação de glicose pelo tecido depende da 

sensibilidade do tecido à insulina, do nível de insulina em circulação e do fluxo sanguíneo local. Os diabéticos 

podem ter vários graus de resistência à insulina periférica ou vários níveis de insulina no sangue, ou ambos, 

de modo que a diferença entre o jejum de um único paciente não pode ser comparada com o de outros 

pacientes. A diferença sem jejum vai depender do tamanho e da constituição da última refeição, do teor de 

carboidrato, proteína e gordura desta refeição, o tempo de recolha de amostras, e a variabilidade individual 

do paciente. Quando os pacientes estão sob uma carga de carboidrato os níveis de glicose capilares e 

venosos divergem de um modo semelhante, mas imprevisível quando o valor venoso pode variar de 2% 

durante o jejum à 26% dentro de uma hora após uma carga de glicose. 

 

Alguns artigos falam de uma diferença entre sangue capilar e sangue venoso de 7-8%, sendo mais elevada 

do que a concentração na ponta do dedo do que na venosa quando colhida simultaneamente. Outros têm 

apresentado gráficos que mostram a equivalência dos níveis de glicose nos capilares venosos e que diferem 
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entre 0% a 13%, dependendo do nível de glucose. A validade desses fatores de conversão tem sido posta 

em dúvida uma vez que diferenças individuais entre capilar e valores de glicose no sangue venoso são 

grandes demais para permitir uma transformação significativa a aplicar.  

 

Pode-se concluir que não há nenhum fator de conversão simples disponível para explicar as diferenças 

entre os valores de glicose em vários tipos de amostra de sangue.  

 

Existe ainda a diferença na quantidade de oxigênio. Como na concentração de glicose, a oxigenação do 

sangue venoso é dependente de três fatores principais: a saturação de oxigénio do sangue arterial, o 

consumo de oxigénio do tecido drenado pela veia em questão, e a taxa de fluxo de sangue através do tecido. 

 

 

➔ NOVO REGISTRO PARA AMBIENTE HOSPITALAR – FDA 

 

O que diz, sobre o tema, o Novo registro do FDA: (Final Guidance Documents: “Self-Monitoring Blood 

Glucose Test Systems for Over-the-Counter Use” and “Blood Glucose Monitoring Test Systems for 

Prescription Point-of-Care Use”) - Documentos de Orientação Final: "Sistemas de Teste de Glicose no Sangue 

para Autocontrole para Uso sem prescrição" e "Sistemas de Teste de Monitorização de Glicose do Sangue 

para Uso com Prescrição como TLR" - Moderador: Irene Aihie - 21 de novembro de 2016 

 

Os medidores de glicose no sangue são usados por populações de diferentes usuários, com 

características individuais e únicas, em uma variedade de configurações. Eles são usados por indivíduos leigos 

em casa. Eles também são usados em uma variedade de configurações de cuidados de saúde, como hospitais, 

instituições de cuidados (geriátricos e outros), consultórios médicos, entre outras configurações. Os sistemas 

de monitoramento de glicose no sangue são considerados de risco moderado e, portanto, são Classe 2, 

porque exigem “510K clearance” antes de sua comercialização. 

 

Durante a revisão 510K avalia-se o desempenho do dispositivo para o seu uso pretendido. No entanto, 

esta não é uma avaliação independente do dispositivo. Os fabricantes são responsáveis pela demonstração 

do desempenho. Portanto, as informações do dispositivo e os dados de desempenho avaliados são gerados 

e fornecidos pelo fabricante. A maioria dos fabricantes de medidores de glicose tem buscado 

historicamente a compensação que normalmente foi feita para manter a renúncia para esses dispositivos 

para que eles possam ser usados numa variedade de configurações. 

 

Se a população destinada ao uso do dispositivo incluir neonatos, então um estudo neonatal separado 

deve ser realizado para apoiar esta utilização. Sabe-se que o sangue neonatal difere do sangue de adulto 

e pode frequentemente ter níveis de hematócrito mais elevados e concentrações mais baixas de glucose 

no sangue em comparação com o sangue de adulto. 

 

Devido a estas diferenças, uma vez que estas podem ter um impacto direto no desempenho da 

monitorização da glicemia, devem ser realizados estudos de precisão neonatal para validar qualquer 

alinhamento neonatal, as amostras neonatais são definidas como amostras de indivíduos com menos de 

28 dias de idade e para este estudo a precisão de 100 a 150 amostras de sangue capilar neonatal fresco 

deve ser avaliada comparando os resultados do medidor com os resultados de um método comparativo 

de referência. Deve ser utilizado um mínimo de 350 amostras de pacientes para cada tipo de amostra ou 

matriz reivindicada. Agora este é um aumento do que nós vemos atualmente, mas este significa que para 

cada reivindicação tal como uma reivindicação do sangue arterial, venoso ou capilar, 350 amostras para 

mailto:distrilaf@distrilaf.com.br


 
 

Rua Alzira Fernandes de Souza, nº 76 – Sion Mansões – Cons. Lafaiete/MG – Fone: (31)3764-5600 
CNPJ: 04.889.013/0001-14 – Insc. Estadual: 183.162319.0072 

E-mail: distrilaf@distrilaf.com.br 

cada tipo devem ser submetidas embora estes tipos diferentes da amostra possam ser adquiridos do 

mesmo paciente e ser usados para estes diferentes estudos. 

 

➔ Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 

A SBD em seu parecer intitulado - “Esclarecimentos quanto à metodologia utilizada nos monitores de glicemia 

capilar (glicosímetros) e erros mais frequentes na prática clínica”, afirma que: 

Independentemente do tipo de tecnologia utilizada, os fabricantes devem testar e informar se a acurácia de 

seus glicosímetros encontram-se dentro das especiações sugeridas pela resolução International Organization 

for Standardization (ISO). 15.197. 

 

Sociedade Brasileira de Patologia Clínica (SBPC/ML). Diretrizes para a Gestão e Garantia da 

Qualidade de TESTES LABORATORIAIS REMOTOS (TLR) da Sociedade Brasileira de Patologia 

Clínica/Medicina Laboratorial. 

 

Em seu guia a SBPC/ML afirma: 

 

Existem diferenças entre a concentração de glicose no soro, no plasma e no sangue total, bem 

como entre as amostras arterial, venosa e capilar. Outros interferentes que impactam na concentração da 

glicose sanguínea são a perfusão tecidual, o conteúdo de oxigênio, a temperatura, o estado acidobásico, o 

estado nutricional e o consumo de glicose.  

 

A glicose dosada é a que está exclusivamente na porção aquosa do sangue, de modo que a 

concentração de eritrócitos (hematócrito) interfere em sua concentração. Em geral, sangue arterial tem 

concentrações mais elevadas de glicose de 5 a 10 mg/dL em relação às concentrações capilar e venosa 

respectivamente. 

 

Após a publicação do estudo NICE-SUGAR, que mostrou que controle glicêmico estrito em pacientes 

adultos graves em UTI determina maior número de episódios de hipoglicemia e consequentemente aumento 

na mortalidade, a acurácia na medição de glicose nessa população tornou-se de extrema importância. São 

múltiplos os fatores ambientais e do paciente que influenciam a acurácia do TLR para glicemia nessa 

população. Entre os fatores, estão hipotensão, redução da perfusão tecidual e aumento no consumo de 

glicose; esses três fatores determinam aumento na diferença entre a glicose do sangue capilar e a do 

sangue venoso. Na presença de inadequada perfusão, os valores de glicemia no sangue capilar pelo 

glicosímetro são menores do que os do laboratório central. 

 

No entanto, no presente caso, faz-se necessário que o glicosímetro possua TECNOLOGIA que atenda 

às quatro amostras sanguíneas contidas no edital, quais sejam: capilar, arterial, venosa e sangue de 

pacientes neonatais, e que isso esteja expresso no manual do produto ou bula. 

 

É comprovadamente diferente as amostras de sangue capilar, venoso, arterial e neonatal. Muito pelo 

contrário, como demonstrado, possuem características desde fisiológicas básicas até individuais que ou 

mesmo tecnológicas fazem com que seja necessária a avaliação e observação na escolha e na utilização de 

cada tipo de amostra. 

 

Cumpre ressaltar que a ANVISA, efetua o registro do produto segundo documentação e instrução do 

fabricante, e este, “o fabricante” que é responsável por testar e provar que se seu sistema pode fazer o que 

diz que pode de acordo com os guias de condutas internacionais e a ISO. 
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E – DA INCLUSÃO DA AUTO CODIFICAÇÃO DOS GLOCOSÍMETROS 

Ainda, conforme se verifica, não constou no edital exigência referente a codificação, devendo ser 

incluído no edital a possibilidade de produtos autocodificados, ou seja, “no code”. 

 

Antes de mais nada, importante esclarecer que os monitores de glicemia que são auto codificados 

garantem um teste de glicemia correto, o que apenas gera uma maior simplicidade ao teste para o 

profissional de saúde, haja vista que muitos profissionais na correria da sua rotina, podem se atrapalhar ao 

utilizar o chip ou mesmo digitar uma serie de códigos no monitor de glicemia. 

 

Notem que a inclusão no descrito por monitores auto codificados gera uma maior simplicidade ao 

teste de glicemia, garantindo que o profissional de saúde tenha menos uma preocupação, e ainda, garantindo 

um resultado preciso para o teste de glicemia. 

 

Ainda, vale dizer que, no Pregão Eletrônico 435/2021- Instituto de Assistência Médica ao Servidor 

Público Estadual (IAMSPE), foi indicado o uso de aparelho que não necessita de codificação, demonstrando 

a importância de tal exigência: 

 

 
 

Desta forma, faz-se necessário que seja revisto o descritivo do edital para que seja incluído - aceito 

monitores de glicemia autocodificados, visto ser um procedimento a menos ao profissional e uma tecnologia 

mais atual, presente em vários glicosímetros, e ainda, garantir o atendimento ao princípio da ampla 

concorrência e eficiência. 

 

Isso significa que esta é mais uma etapa que o Paciente ou Usuário terá que fazer, ao fazer a medição 

de glicemia. 

 

 

II - DO PEDIDO 

 

Diante de todo o exposto, requer seja a presente impugnação deferida, a fim de que seja retificado 

o descritivo do edital para que: 

✓ Retire o direcionamento e escolha da marca “On Call Plus II” 

✓ Seja aceita a química desidrogenase, cujo uso em sistema ambulatorial e hospitalar é o mais indicado 

✓ Sejam solicitadas as 4 amostras de sangue, tendo em vista o uso dos produtos a serem adquiridos 

nesta licitação 

mailto:distrilaf@distrilaf.com.br


 
 

Rua Alzira Fernandes de Souza, nº 76 – Sion Mansões – Cons. Lafaiete/MG – Fone: (31)3764-5600 
CNPJ: 04.889.013/0001-14 – Insc. Estadual: 183.162319.0072 

E-mail: distrilaf@distrilaf.com.br 

✓ Seja específico em não ter interferência com analgésicos e antitérmicos, e retirada a interferência de 

ceftriaxona e galactose 

✓ Seja incluída a auto codificação dos glicosímetros 

 

Caso não seja este o entendimento deste Douto Pregoeiro e sua Comissão, requer seja a presente 

impugnação, em conjunto com o edital, remetidos à Autoridade Superior para análise e julgamento.  

 

 

Nestes Termos, 

Pede deferimento. 

 

Conselheiro Lafaiete, 28 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 

ALDO CARLOS HENRIQUES BAÊTA 
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